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LE RISQUE INFECTIEUX EN ANESTHESIE ET REANIMATION

L'anesthésie et surtout la réanimation exposent au risque de complications iatrogénes
parmi lesquelles les infections nosocomiaes tiennent une place importante. Ce risque
généré directement par la réalisation des soins est favorise par le caractere invasif des
procédures. Ainsi, les infections nosocomiales font I'objet d’'une stratégie définie de
prévention, établie dans la circulaire DGS/DH n°645 du 29 décembre 2000 relative a
I’ organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de
santé. Dans ce cadre, la connaissance et le respect des procédures de désinfection et de
stérilisation sont fondamentaux. La nature de I'acte réalisé et la « fragilité intrinséque » du
patient déterminent le niveau du risque infectieux encouru. Les agents infectieux
conventionnels (bactéries, virus, champignons, ...) restent la cible prioritaire de la
désinfection, imposant toujours I’ utilisation de procédures efficaces vis a vis de ces agents
pathogenes. Néanmoins, en ce qui concerne le risque de transmission nosocomiale de la
Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), il est apparu légitime de prendre en compte
I’exposition alimentaire de la population a I’agent de |’ encéphaopathie spongiforme
bovine (ESB). En conséguence, ne pouvant exclure I’existence de sujets porteurs
n’exprimant pas lamaladie et susceptibles d’ étre al’ origine d’ une transmission secondaire,
une majoration du risque de transmission d’'agents transmissibles non conventionnels
(ATNC) a été récemment envisagée. Ainsi, le dépistage des sujets a risque particulier de
MCJ sintegre maintenant dans les bonnes pratiques médicales et doit étre assure lors de la
consultation médicale, ou chirurgicale, en amont de I'indication d'un acte invasif.

Les dispositifs médicaux reutilisables doivent répondre a des procédures d'entretien
strictes qui seront détaillées dans ce chapitre. L’acquisition de nouveaux dispositifs
médicaux (DM) réutilisables impose un cahier des charges prenant en compte les
impératifs adéquats en terme de contréle du risque infectieux, en privilégiant toujours la
stérilisation a la désinfection. De plus, il est nécessaire d'assurer une tracabilité optimale
afin de pouvoir retrouver pour chague patient le matériel qui a été utilisé. Dans ce contexte,
I'extension de I’ utilisation du DM a usage unique est un gage de qualité et de sécurité, en
anesthésie comme en réanimation. A coté de I'usage unique strict, intervient une notion

nouvelle qui est celle de « patient unique ». Autrement dit, un matériel est attribué a un
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seul patient mais pour une durée parfois prolongée ou pour un usage répété qui dépasse le
cadre d'un soin ponctuel. Ce matériel est éliminé en fin d'utilisation. Cest le cas
notamment des masques a O2, des matériels pour agrosols ou des canules de trachéotomie.
Cette pratique expose au risque d’auto-contamination du patient, voire a celui de
transmission croisée si le matériel a éé contaminé entre les utilisations par |'environnement
ou les mains du personnel soignant. Méme s la recommandation 76 des 100
recommandations (12) aborde le sujet de I’ entretien de ces dispositifs, il n'existe pas de
recommandation claire sur ce sujet, cette notion de «patient unique» n'étant pas
actuellement validée. Enfin, le caractére toujours mortel de la maladie de Creutzfeldt-
Jakaob et la contamination possible d’ une partie de la population par le nouveau variant de
la MCJ (nvMCJ) justifient pleinement |’ établissement de nouvelles recommandations
ayant pour objectif d atteindre une sécurité optimisée en terme de désinfection. Aing, les
conséguences de la circulaire DGS/5C/DHOSE2/2001/138 du 14 mars 2001 (9) relative
aux précautions a observer lors des soins en vue de réduire le risgque de transmission
d’ ATNC, seront détaillées dans ce chapitre ciblé sur la désinfection des DM réutilisables
nécessaires ala pratique de I’ anesthésie et de la réanimation.

Les codts entrainés par la mise en place des bonnes pratiques de désinfection ont fait
I’ objet d'un accompagnement financier dans le cadre de la prévention de la transmission
des maladies infectieuses, notamment virales ou a prions en 2001 et 2002 (circulaire
DHOS-O-F2/DGS/DSS-1A n°603 du 13 décembre 2000 relative a la campagne budgétaire
pour 2001 des établissements de santé financés par dotation globale et circulaire
DGS/DSS-1A/DHOS-O-F2 n°649 du 31 décembre 2001 relative ala campagne budgétaire
pour 2002 des établissements de santé financés par dotation globale).
Pour les établissements sous objectif quantifié national, le taux d évolution moyen des
tarifs des prestations a pris en compte en 2001 a hauteur de 26 millions d’euros (170
millions de francs), |’ obligation d’ efforts renforcés en matiére de qualité et de securité des
soins. D’autre part, |I’accompagnement de la modernisation des installations et des
procédures de désinfection et de stérilisation a été réalise sous la forme d’une majoration
du taux d’évolution des tarifs de chirurgie avec une enveloppe de 15,25 millions d’ euros
(100 millions de francs). Cet accompagnement financier permet d envisager une bonne

applicabilité de recommandations pratiques découlant de la circulaire 138.
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1. RISQUE INFECTIEUX LIE AUX DISPOSITIFS MEDICAUX EN ANESTHESIE
ET EN REANIMATION
Le risgue infectieux lié au matériel est tres bien documenté en réanimation. Il I’ est
par contre beaucoup moins en anesthésie.

» Aing, en réanimation, la contamination des nébuliseurs et la transmission de micro-
organismes par les aérosols ont été rapportées des le début des années 1960 (26) et
continuent de I'étre (6, 7). Il en est de méme pour la contamination des circuits des
respirateurs (8). L’utilisation d'un filtre permet de réduire de fagon maeure la
contamination des circuits (13) et éventuellement de réduire I’ incidence des pneumopathies
tardives liées ala ventilation mécanique (24). Dans |’ étude européenne de prévalence des
infections dans les unités de réanimation et de soins intensifs (EPIC study), 20,6 % des 10
038 patients étudiés ont acquis une infection en unité de réanimation (40). Dans |’ étude du
réseau de surveillance existant aux USA (33) 14 177 infections nosocomiales ont été
rapportées chez 181 993 patients de réanimation medicale, soit une incidence de 7,8%.
L'ensembl e de ces données démontre la réalité d’ un risque infectieux élevé, directement lié

au s§our en réanimation.

» En ce qui concerne I’ anesthésie, les complications infectieuses liées a |’ anesthésie
intraveineuse sont connues et non discutées, notamment depuis les publications de
bactériémies en rapport avec |’ utilisation d’ une méme seringue pour plusieurs patients (38)
et celles liées a une mauvaise utilisation du propofol (2, 26). Bien que rares (17, 23), les
complications infectieuses des anesthésies péridurales et rachidiennes sont elles auss tres
bien connues. Ces deux types de complications donnent lieu a des recommandations
strictes pour leur prévention (4, 36). En revanche, le risque infectieux lié au matériel utilise
pour le contrble des voies aériennes et la réalisation de la ventilation artificielle en
anesthésie est moins bien documenté ; les recommandations concernant sa prévention ont
parfois méme été discutées (15, 16, 21, 29, 30). Le matériel a visée respiratoire est pourtant
en contact avec les sécrétions oropharyngées et trachéo-bronchiques et donc fréquemment
contaminé par les micro-organismes présents dans ces sécrétions ou dans le sang qu’ elles
peuvent contenir. La survie des micro-organismes, voire leur développement, sont
favorisés par |I"humidité; leur dissémination sous forme d’ aérosol par les gaz utilisés en

anesthésie est aors tout a fait possible (29). Cette possibilité de dissemination est

4/15

CTIN, Groupe permanent de réflexion et vigilance sur la désinfection, sous-groupe désinfection en Anesthésie Réanimation,

Désinfection des dispositifs médicaux en Anesthésie et en Réanimation



confirmée dans une étude expé&imentale récente ou des circuits d’ anesthésie ont été
contaminés par nébulisations de Staphylococcus aureus, de Pseudomonas aeruginosa ou
de Mycobacterium tuberculosis (28). Ce travail ne confirme donc pas les effets
bactéricides supposés de la chaux sodée et des anesthésiques par inhaation. Néanmoins,
contrairement a la contamination du matériel qui est fréguente, les transmissions croisées
liées au matériel de ventilation sont rares. Olds et coll. (31) ont rapporté en 1972 une
bouffée épidémique d’infections respiratoires a Pseudomonas liée a la contamination du
matériel d’'anesthésie. Depuis cette période quelques autres cas ont été rapportés (20, 21,
30). Des bactéries a Gram négatif sont le plus souvent en cause. Cette incidence faible ou
tres faible explique I'impossibilité de mettre en évidence une différence significative dans
la survenue d’infections respiratoires post-opératoires selon que I’on utilise ou pas un
circuit stérile avec filtre (15, 16). Les facteurs de survenue de pneumopathies post-
opératoires liés au malade lui-méme et a sa flore endogene sont en effet prépondérants par
rapport aux transmissions croisées liées au matériel d anesthésie (15, 16, 21).

Par ailleurs, la pratique de I'anesthésie expose au risque de transmission virale inter
patient, par contact direct avec le sang ou d autres liquides biologiques. En effet, la
contamination sanglante du matériel, nécessaire notamment au contrdle des voies
aériennes, expose a ce risque viral. Ainsi, plusieurs cas de transmission probable du virus
de I'hépatite C par le circuit d anesthésie ont été rapportés en Australie (5). Ces cas
soulignent la nécessité de protéger le circuit d’ anesthésie par un filtre (25).

En fait la présence de sang sur le matériel utilisé en anesthésie, y compris le
matériel non critique, est fréquente. Il en est ains de la contamination des lames et des
manches de laryngoscopes. Celle-ci peut persister si le nettoyage n’est pas immeédiat ou
suffisant (32, 34). Une enquéte récente réalisée dans les hopitaux hollandais montre que le
nettoyage manuel est trés souvent inadéquat et ne correspond pas aux standards
recommandés (3). Dans une étude prospective réalisée dans 22 salles d' opération, Hall (19)
retrouve la présence de sang sur 33% des surfaces prélevées et notamment sur les
tensiomeétres et sur les oxymeétres de pouls.

En pratique, deux risques spécifiques concernent les matériels non critiques: le
risque de transmission d'agents infectieux par le sang et le risque de transmission du
portage de bactéries hospitaliéres multirésistantes. Les instruments non critiques souillés

avec du sang ou d'autres liquides corporels doivent donc étre pris en charge selon les regles
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applicables pour la prévention de la transmission du VIH. De méme, les instruments non
critiques ayant servi a des patients colonisés ou infectés par tout germe résistant
(Staphylococcus aureus résistant a la méticilline, entérobactéries porteuses de
bétalactamase a spectre élargi), comportent le risque de transmissions croisées de ces
bactéries multirésistantes aux antibiotiques.

Par ailleurs, le développement tres important des endoscopies diagnostiques et
thérapeutiques s est accompagné au cours des dernieres années d' une prise de conscience
du risgque de transmissions croisées liées a ces endoscopies (36, 38). Ce risgue infectieux
particulier, directement rapporté a la réalisation de I'endoscopie, et qui n’est pas traité dans
ce chapitre, concerne tout a fait I’ anesthésie et la réanimation. En effet, la fibroscopie est
utilisée couramment dans le cadre des intubations difficiles, ains que pour la réalisation
d'endoscopies de désobstruction de I|'arbre bronchique ou a visée diagnostique des
pneumopathies nosocomiales par la réalisation de prélévements pulmonaires distaux.

Enfin, le risgue de transmission d ATNC par le matériel utilisé en anesthésie n’est
pour I"instant qu’ hypothétique (14, 41). Néanmoins, la mortalité constante de ces maladies

justifie pleinement d’ appliquer strictement le principe de précaution.

» En conclusion, le risgue infectieux en réanimation est élevé. Du fait de cette
fréquence, les recommandations concernant la prévention sont habituellement non
discutées et bien suivies. A I'inverse, le risgue infectieux proprement lié al’ anesthésie est
faible. Une récente étude multicentrique francaise portant sur 7300 anesthésies évalue
I"incidence des infections nosocomiales a 3,4 p. mille patients anesthésiés (18). Cette faible
incidence, qui ne tient pas compte du risque viral, n’est en rien une justification pour ne
pas appliquer strictement les précautions standards d’ hygiéne et les recommandations des
sociétés d'anesthésie (1, 26, 36). Les cas groupés d'infections qui ont été rapportés
soulignent bien que le risque existe réellement et peut aboutir au décés du patient (2, 26,
31).

La prévention des risques infectieux repose sur le respect permanent de procédures
documentées ainsi que sur son contréle. En effet, les principaux mécanismes mis en
évidence dans les contaminations croi sées sont :

* une contamination de |’ environnement par des DM contaminés
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* un nettoyage de mauvaise quaité ou insuffisant, favorisé notamment par la
complexité de certains de ces dispositifs : conduits fins des endoscopes, valves

d aspiration , etc.

* |e non respect des procédures de désinfection et/ou de stérilisation : durée,
température, etc.
= |arecontamination apres désinfection, notamment lors du stockage.

Les exigences en matiére de dispositifs médicaux, depuis leur conception jusqu’a
leur utilisation, sont celles d'un systéme continu d’ assurance qualité. Ces exigences sont
particulierement incontournables dans les secteurs de soins que sont I'anesthésie et la
réanimation ou Sassocient haute technicité, nombreuses procédures invasives et

susceptibilité particuliere des patients al’ infection.

2. CLASSIFICATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX UTILISES EN

ANESTHESIE ET EN REANIMATION

» Comme pour les autres spécialités médicales, on distingue trois catégories de
dispositifs médicaux (DM) selon la destination du dispositif médical et le risgue infectieux
vis avis des agents transmissibles conventionnel s (Classification de Spaulding) (35) :

= non critique (NC) en contact avec une peau saine (risque infectieux bas),

= semi-critique (SC) en contact avec une muqueuse sans effraction de celle-ci ou

une peau non intacte (risque infectieux médian),

= critique (C) pénétrant un tissu "stérile” ou le systeme vasculaire (haut risque
infectieux).

Une catégorie particuliere de dispositifs médicaux en contact avec un tissu a haut
potentiel dinfectiosité par des agents transmissibles non conventionnels (ATNC) mérite
d ére individualisée: «risque ATNC ». Cette catégorie contient des dispositifs
appartenant aux catégories SC et C vis a vis des agents conventionnels et le niveau de
traitement requis pour prendre en compte le risque ATNC devra couvrir systématiquement
les risques vis a vis des agents conventionnels. Selon la circulaire
DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001 (9), relative aux précautions a observer lors
de soins en vue de réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non

conventionnels, les tissus considérés comme infectieux sont (par ordre décroissant
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dinfectiosité) : le systéme nerveux central (y compris I'hypophyse, la dure-mere, et le

liquide céphalo-rachidien), I'cal et le nerf optique, les formations lymphoides organisees

comportant des centres germinatifs dont les amygdales et les formations équivalentes du

carrefour aérodigestif. Il faut entendre par contact contaminant avec un tissu infectieux,

tout contact soit par effraction soit avec une ulcération, ou tout contact prolongeé.

» Les DM sont classés selon leur possibilité de réutilisation en deux catégories:

DM a usage unique : le DM doit étre éliminé aprées le premier usage. La
circulaire DGS/SQ3, DGS/PH2 — DH/EM n°5 du 29 décembre 1994 interdit la
re-stérilisation des DM a usage unique stériles et confirme le principe de la non
réutilisation de ces DM.

DM réutilisable : le DM peut étre réutilisé pour le méme patient ou des patients
différents mais unigquement aprés avoir été nettoyé, désinfecté ou stérilisé, selon

des procédeés appropriés.

» Remarques importantes :

Des dispositifs médicaux sont vendus sous |’ appellation « patient unique » ce
qui suppose qu’ils pourraient étre réutilises, aprés traitement, uniquement pour
le méme patient. Il nexiste pas de textes réglementaires, ni de
recommandations de bonnes pratiques fixant les modalités de traitement ou les
conditions de la réutilisation. Dans cette catégorie entrent certains dispositifs
d oxygénothérapie, d’' aérosol et de nébulisation. Dans ce cas, les réservoirs sont

nettoyés, désinfectés, rincés et sechés apres chaque utilisation.

Certains dispositifs médicaux peuvent, pour une durée limitée, étre utilisés pour
pluseurs patients sans traitement entre deux patients mais sous certaines
conditions. Ceci peut concerner les DM réutilisables ou a usage unique qui sont
au terme de leur utilisation respectivement soit re-stérilisés soit jetés. C'est le
cas pour les tuyaux des circuits externes des respirateurs et machines
d’ anesthésie, et pour le systéme d aspiration trachéobronchique (stop-vide,
tubulure d’ aspiration et réceptacle). Comme le précisent les recommandations

actuelles (36), ces pratiques sont admises a condition d’utiliser un filtre anti-
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bactérien et anti-viral a usage unique changé entre chaque patient (circuits
externes), et de changer le matériel d’ aspiration en fin de programme ou lorsgue

le réceptacl e atteint son niveau de remplissage maximal (aspiration).

=  Selon I'état actuel des connaissances, les ATNC ne se transmettent pas par voie
aérienne et il n'a pas été mis en évidence d'infectiosité dans les secrétions ni
dans les excrétions corporelles des malades atteints d encéphal opathies
subaigués spongiformes transmissibles (ESST), contrairement a ce gue I’on
observe pour de nombreux agents infectieux conventionnels. De ce fait, les
respirateurs et machines d'anesthésie ne sont pas des dispositifs a « risque
ATNC ». lIs ne sont pas concernés par les mesures spécifiques décrites dans la
circulaire DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001. En revanche, comme
une infectiosité tissulaire liée aux ATNC a éé retrouvée, notamment dans le
tissu lymphoide, les sondes et dispositifs d'intubation utilisés en contact direct
avec les formations lymphoides du carrefour aérodigestif chez les patients
suspects de MCJ, doivent donc étre sequestrés ou détruits. A I’ oppose, pour les
appareils de ventilation auxquels ces dispositifs étaient raccordés, il n'y a pas

lieu de prendre de mesure particuliére vis-a-visdes ATNC.

= Le matérid réutilisable de catégorie de «risque ATNC » ne supportant qu’un

procédé d’ efficacité partielle sur I'inactivation des ATNC doit étre remplace,
dés que les fabricants mettent ce type de matériel a la disposition des
professionnels, par son équivalent :

- ausageunique ou

- autoclavable alavapeur a 134°C pendant 18 min ou

- supportant une procédure d’inactivation des ATNC defficacité

supérieure.

Ceci doit amener les utilisateurs a éaborer un cahier des charges

intégrant ces critéresde choix lors del’achat de tout dispositif médical.
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3. NIVEAU DE TRAITEMENT REQUIS DES DISPOSITIFS MEDICAUX
UTILISESEN ANESTHESIE ET EN REANIMATION

En fonction de la catégorie de risque alaguelle il appartient, le DM réutilisable doit
subir un niveau de traitement permettant d'atteindre le niveau microbiologigue requis pour
assurer la destruction des agents transmissibles conventionnels et I'inactivation des agents

transmissibles non conventionnels.

3.1 Traitement des dispositifs médicaux des catégories non critique, semi-critique et
critique
Le traitement de ces DM utilisés pour la pratique de I'anesthésie et la réanimation afait
précédemment I’ objet de recommandations et de guides techniques auxquels il convient de
se référer (4, 36). Les DM utilisés lors de procédures invasives (catégorie semi-critique et
critique) sont majoritairement a usage unique. Quand ils sont réutilisables, ils doivent étre

stérilisés par autoclavage par la vapeur d'eau saturée a 134°C pendant 18 minutes.

3.2 Dispositifs médicaux a « risque ATNC »

Que ce DM a «risque ATNC » appartienne a la catégorie semi-critique ou critique, la
priorité doit étre donnée aux dispositifs médicaux a usage unique (stériles ou non selon la
destination) des lors que la qualité et la sécurité du soin sont assurées. Lorsque le recours
au matériel a usage unique n'est pas possible, le traitement du DM réutilisable est fonction
du statut du patient chez lequel il a été précédemment utilisé et de I'infectiosité du tissu
avec lequel il a é&é en contact (selon les recommandations de la circulaire
DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001). Pour la pratique de |'anesthésie et de la
réanimation, les lames de laryngoscope, les masgues laryngés et les fibroscopes
bronchiques ou d'intubation difficile sont les seuls DM réutilisables actuellement concernés
par ce risque (contact avec le tissu lymphoide). En effet, les DM utilisés pour I’ anesthésie
loco-régionale et entrant en contact avec le systeme nerveux central et I’cal, sont tous a

usage unique.

a) Lames de laryngoscope et masgues laryngés
En anesthése e en réanimation, 75% des intubations sont considérées comme

traumatiques car elles s'accompagnent d’un saignement micro ou macroscopique (21).
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Méme s'il sagit d' un contact bref, il semble difficile d affirmer que ce traumatisme n’est
pas en rapport avec une effraction des amygdales ou des formations lymphoides du
carrefour aérodigestif. Il est également difficile en pratique de différencier les masques
laryngés selon la durée du contact avec les tissus a risque. Ces actes doivent donc étre
considérés comme arisgue visavisdes ATNC.

Les lames de laryngoscope et les masgues laryngés peuvent étre en routine sterilisés par
autoclavage a la vapeur d eau a 134°C pendant une durée d’au moins 18 minutes. Par
ailleurs des lames de laryngoscope et des masques laryngés a usage unique sont
disponibles sur le marché. La stérilisation par autoclavage et I'usage unique permettent de
répondre aux exigences de traitement requises en |’ absence de facteur de risque d' ESST
(catégorie 1 de la circulaire) ou sil y a un facteur de risque d'ESST «classique »
(catégorie 2 de la circulaire). Le recours a l'usage unique, dans ce contexte, présente
I"intérét majeur d éviter lamise en route d’ une procédure de tracabilité sirement complexe
a mettre en ceuvre pour ce type de dispositifs médicaux, non numérotés ou graves et
réutilisés tres souvent au bloc opératoire dans un délai court. L'usage unique permet
également d'éviter les contraintes importantes de la phase de nettoyage (traitement de
chaque DM, renouvellement des bains de trempage et de nettoyage aprés chague DM).

b) Fibroscopes bronchiques
Deux situations peuvent étre distinguées en terme derisque ATNC :

- I’ utilisation du fibroscope pour réaliser une intubation ou la situation est similaire
acelledel utilisation de lalame de laryngoscope ;

- I'utilisation du fibroscope a travers la sonde d'intubation ou de trachéotomie d§a
en place ou théoriquement il Ny a pas de contact avec un tissu a risque, sous réserve
qu'aucune biopsie trans-bronchique n'ait été réalisée et qu'il n'y ait pas eu d'effraction du
tissu bronchique.

Pour une raison de simplification de I'organisation du travail des professionnels chargés du
traitement de ces DM, il est cependant recommandé d'adopter une procédure unique de
nettoyage et de désinfection. Selon la nouvelle circulaire relative aux modalités de
désinfection des endoscopes souples non autoclavables, cette procédure consiste en un

double nettoyage suivi d’ une désinfection utilisant dés que possible des produits du groupe
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[l (acide peracétique en pratique) en remplacement des produits du groupe |

(glutaraldéhyde) actuellement utilisés.

Le tableau 1 présente de maniere synthétique les recommandations de bonnes
pratiques énonceées ci-dessus :

- une classification des principaux dispositifs médicaux nécessaires a la pratique
meédicale en anesthésie et en réanimation selon une des 4 catégories définies au paragraphe
2.

- le niveau de traitement des dispositifs médicaux réutilisables pour les patients de
catégorie 1 (absence de facteur de risque d’'ESST) et de catégorie 2 (facteur de risque
d ESST classique).

- la mention usage unique chagque fois que cette aternative existe.

Remar que importante:

Pour un patient suspect ou atteint dESST (catégorie 3 de la circulaire n° 138 du 14 mars
2001), tout DM réutilisable, de catégorie semi-critique ou critique, doit subir deux
nettoyages manuels successifs aussitét apres usage (interdiction d'utiliser un automate de
lavage) et étre séquestre jusqu’ au diagnostic. Si le diagnostic est confirmé, le DM doit étre
détruit. Si le diagnostic n'est pas confirmé, il peut étre réutilisé aprés traitement selon les

procédures décrites chez un patient sans facteur de risgue.

4. DEPISTAGE DES PATIENTS PRESENTANT UN FACTEUR DE RISQUE
D'ESST « CLASSIQUE» OU DESPATIENTS SUSPECTSOU ATTEINTS D'ESST
La mise en cauvre de I’ ensembl e des procédures exposées précédemment nécessite
le dépistage des patients a risque ESST, I'algorithme de traitement des DM étant fonction
du degré d'atteinte potentielle des patients (algorithme présenté ci-dessous). Il importe
donc de rechercher les facteurs de risque classique de MCJ (antécédents dintervention
chirurgicale avec ouverture de la dure-mére, ATCD personnel de traitement par hormone
extractive, ATCD familiaux de MCJ). Il est de méme nécessaire de rechercher des
éléments orientant vers une maladie a nouveau variant. Ceux-ci reposent avant tout sur

I"interrogatoire et |I’examen clinique a la recherche de la présence de signes neuro-
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psychiques non expliqués par le motif d'hospitalisation et évocateurs de MCJ (apparition
récente et évolution progressive sans rémission d'au moins un signe neurologigque associé a
des troubles intellectuels ou psychiatriques). La mise en évidence d’ arguments en faveur
d un risque élevé ou d’'une maladie évolutive doit faire rediscuter la réalisation de I’ acte
invasif et proposer une consultation spécialisée. Ce dépistage est donc au mieux réalisé par
le médecin prescripteur qui pose I'indication de I’ acte invasif qu’il soit diagnostique ou
thérapeutique. Le médecin anesthésiste réanimateur peut participer a ce dépistage mais ne
doit pas en assurer la globalité puisgue de nombreux patients bénéficient d actes invasifs
diagnostiques ou thérapeutiques sans gu’ une anesthésie ne soit proposée (notamment les
endoscopies ORL et digestives ainsi que certains actes chirurgicaux sous anesthésie
locale). De plus la logique repose, en cas de dépistage positif, sur une remise en cause de
I"indication de la procédure invasive par le prescripteur, en amont de la consultation
d anesthésie. Un tel dépistage repose ainsi sur la prise de conscience du risgue et de ses
implications par I'ensemble des médecins impliqués dans la prescription d'un acte invasif
programmeé qu'il soit chirurgical, endoscopique ou radiologique. Dans tous les cas et
notamment en situation d'urgence ou lors de certaines admissions en réanimation, quand
I'information ne peut pas étre recueillie, la circulaire n° DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du
14 mars 2001 impose un niveau basal de traitement des DM qui prend en compte ce risque

potentiel.

POINTSESSENTIELS:

» Le risque infectieux en anesthésie réanimation reste prioritairement celui lié aux
agents infectieux conventionnels (bactéries, virus, champignons, ...) contre

lesquels les procédures de traitement des matériels doivent toujours étre efficaces.

» Lerisque infectieux lié aux agents non conventionnels responsables des ESST est
fixé par la circulaire n° DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001. Un risque
de transmission lors de la pratique de |’anesthésie réanimation représente une
hypothese plausible méme si aucun cas clinique n’ est actuellement rapporté dans la
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littérature médicale. Ce risque est essentiellement lié aux manceuvres permettant le

contréle des voies aériennes.

> Les différentes procédures actuellement utilisables pour traiter les matériels a
«risque ATNC » sont précisés dans la circulaire n° DGS/5C/DHOS/E2/2001/138
du 14 mars 2001 et rappel ées dans ce chapitre.

» L’inefficacité potentielle de la désinfection sur le « risque ATNC » aboutira aterme
a sadisparition au profit de la stérilisation a |’ autoclave a 134° C pendant au moins

18 minutes ou al’ utilisation de matériels a usage unique.

» En anesthésie comme en réanimation, I’ utilisation majoritaire de matériels a usage
unique est largement réalisable et doit étre favorisée. L'usage unique permet
notamment d’ éviter les contraintes liées a la phase de nettoyage, a la tragabilité et

aux délais de reutilisation des dispositifs médicaux qui sont parfois trés courts.

» La désinfection en anesthésie et en réanimation ne concerne désormais que
quelques dispositifs : les lames de laryngoscopes, les masgues laryngés et les
fibroscopes d'intubations difficiles ou bronchiques. Les choix possibles pour le
traitement de ces matériels, en fonction des différents niveaux de risque, sont
proposés dans ce chapitre.

» L'utilisation de dispositifs médicaux réutilisables (lames métalliques de
laryngoscopes, etc.) impose entre chague patient, en plus d’un traitement adéquat
de mettre en place une tracabilité permettant de lier le DM atous les patients qui en
ont bénéficié.

» Le diagnostic de MCJ aboutit a la destruction de tous les matériels critiques et

semi-critiques réutilisables et ayant été utilisés pour le patient concerné.

» Les respirateurs et machines d’'anesthésie ne sont pas concernées par le «risque

ATNC », puisqu’il n'y a pas de transmission aérienne rapportée pour les maladies a
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prions et qu'il n’a pas éé mis en évidence d'infectiosité dans les sécrétions des
malades atteints d'ESST. Leur utilisation et leur entretien répondent aux

recommandations actuelles et ne sont pas donc modifiés par ce « risque ATNC ».

» Le niveau de traitement des matériels repose sur le dépistage des patients a risque
ou atteints. Ce dépistage doit étre effectué, avant tout, par le médecin prescripteur
de I’acte invasif qu'il soit diagnostique ou thérapeutique et peut aboutir a remettre

en cause I’ indication opératoire.
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Tableau 1 - Classification des principaux dispositifs médicaux utilisés en anesthésie et en réanimation et pratiques recommandées de tr aitement

Ces recommandations pourront ére modifiées par d éventuelles décisions prises par I’ AFSSAPS dans |le cadre de son évaluation des dispositifs médicaux
réutilisés lors d’ actes a risques

DISPOSITIFSMEDICAUX CLASSEMENT PRATIQUES RECOMMANDEES
Risque ATC |Risque ATNC
Abord vasculaire
- cathéters veineux et artériels (périphériques et centraux) Critique UU stérile
- tubulures et robinets Critique UU stérile
Contréle desvoies aériennes
- manche de laryngoscope Non critique Nettoyage désinfection de surface (ou protection UU)
- canule de Guedel ou Mayo Semi-critique uu
- pincede Magill Semi-critique Stérilisation 134°C/18 min
- masgue facia Semi-critique UU ou Stérilisation 134°C/18 min
- masque a oxygénothérapie haute concentration Semi-critique uu
- réchauffeur humidificateur Semi-critique UU ou Stérilisation 134°C/18 min
- filtre échangeur de chaleur et d’humidité Semi-critique uu
- raccords de ventilation Semi-critique uu
- tuyaux annelés Semi-critique uu
- circuits externes du respirateur (y compris piéceen Y et piéges a eau) Semi-critique UU ou Stérilisation 134°C/18 min
- sonde nasale d’ oxygénothérapie Semi-critique uu
- sondes d aspiration trachéobronchique Semi-critique UU stérile
- lame de laryngoscope Semi-critique Oui UU ou Stérilisation 134°C/18 min
- mandrin d’intubation Semi-critique Oui UU ou Stérilisation 134°C/18 min
- sondes d'intubation simples, armées et sélectives Semi-critique Oui UU stérile
- masque laryngé Semi-critique Oui UU ou Stérilisation 134°C/18 min
- canule de trachéotomie Semi-critique Oui UU stérile
- matériel de trachéotomie Semi-critique Oui Stérilisation 134°C/18 min
- matériel de cricothyroidotomie Semi-critique Oui UU stérile
- matériel de trachéotomie percutanée Semi-critique Oui UU stérile
- fibroscope bronchique Semi-critique Oui Double nettoyage + procédure du groupe 2
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DISPOSITIFSMEDICAUX CLASSEMENT PRATIQUESRECOMMANDEES
Risque ATC Risque ATNC
Anesthésie loco-r égionale
- aguillearachianesthésie Critique Oui UU stérile
- aguilleaanesthésie péridurae Critique Oui UU stérile
- aguille aanesthésie périnerveuse Critique Oui UU stérile
- cathéters pour anesthésie locorégionale Critique Oui UU stérile
Dialyse
- conventionnelle Critique UU stérile
- hémodidfiltration Critique UU stérile
- péritonéale Critique UU stérile
Drainage urinaire
- sondeurinaire Critique UU stérile
- cathéter sus-pubien Critique UU stérile
Drainage digestif
- sonde d aspiration digestive Semi-critique Oui UU stérile
- sonded aimentation entérae Semi-critique Oui UU stérile
- sonde pour tamponnement de varices oesophagiennes Semi-critique Oui UU stérile
Drainage thoracique
- drain thoracique Critique UU stérile
- introducteur Critique UuU stérile
- bocal et tuyau Critique UU stérile
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